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- Deney laboratuvan olarak faaliyet gésteren AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.S., TURKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardina g&re akredite edilmistir. / AYTB

Laboratuvar Hizmetleri A.S. accredited by TURKAK under registration number “AB-0033-T" for “TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory.
-Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlannin tanmnwhg: konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon
Birligi (ILAC) ile karsilikli tanima anlagmasi imzalamgtir. / The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) has signed a multilateral agreement with the Europan Accreditation Association (EA) and
a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) en the recognition of test reports,

- Bu analiz raporu, laboratuvann yazl izni olmadan kismen veya tamamen kopyalanip gogaltilamaz. / This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of
laboratory.

- Bu analiz raporunun higbir b&limii tek basina veya ayn ayn kullanilamaz. / No part of this analysis report can be used alone or seperately.

- imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir. / Unsigned and unsealed reports are invalid.

- "#" jsaretli analizler akreditasyon kapsamindadir. / "*" marked analayses are in the scope of accreditation.

- Deney ve /veya &lgiim sonuglar, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri (clmasi halinde) ve deney metotlan bu sertifikanin tamamlayic kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. / Test
and/ or measurements results, ex ended measurement uncertanities (where applicable) and test methodes are provided on following pages, which are integral part of this certificate.

- Beyan edilen genisletilmis 8lgiim belirsizligi, standart belirsizligi k=2 olan genigletme katsayisi ile garpimi sonucu %95 oraninda giivenilirlik seviyesi saglamaktadur. / The declared
expanded measurement uncertainty (multiplied by the expasion coefficient k=2) provides 95% confidence level.

- Genisletilmis 8lgiim belirsizlikleri miisteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildidi durumlarda belirtilir. / Extended measurement uncertainties are specified when required by customer
demand or legal regulations. :

- Bu rapor, adli ve idari islemler ile rekiam amaciyla kullanilamaz. / This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for agyertising purposes.
- Rapor numarasinin yaninda yer alan ‘R’ harfi analiz raporunun revize oldugunu belirtir. / The letter “R” next to the repert number indicates thattthe analysis report has been revised.
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Olgiim L
Analiz Ady/Birim Analiz Sonucu Analiz Metodu Analiz Cihazi Bl "-_ Sii Limit Deger Olgiim Limiti | Geri Kazamim |D.
elirsizligi
Analysis Result Analysis Method Instrument . 9 Limit Value LoQq Recovery E.
Uncertainty
* Topl Biof | Mikt COI/T20/Doc.
opiam Slotangl acan 477 s HPLC-UV %11 . . DY
Tayini (mg/kg(tyrosol cins.)) No:29
* Serbest Yag Asitligi Tayini
T e R 0,48 TSEN ISO 660 = %6 <08 . . oY
(% (oleik asit cins.))
* Peroksit S Tayini
eroksit Sayisi Tayini (meq 2,97 TS EN 1SO 3960 2 %10 <20 - i DY
aktif oksijen/kg yag)

- Analiz sonuglan birinci sayfada &zellikleri belirtilen ve laboratuvanmiza teslim edilen numune igin gegerlidir. / Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on
the first page and delivered to our laboratory.)
- Miisterinin uygunluk beyani talep ettigi durumlarda, laboratuvann belirledigi giiven arahiginda (k=2 % 95) ilgili parametreler igin bulunan sonug¢: sonuca digiim belirsizligi

eklendiginde mevzuatta verilen iist sininn istiinde ise veya sonugtan él¢iim belirsizligi gtkanldi@inda mevzuatta verilen alt sininn altinda ise ‘uygun degil’ olarak degerlendirilir.
Belirlenen mevzuat limitleri igerisinde veya mevzuat limitlerine esit olan sonuglar ‘uygun olarak’ degerlendirilir. / In cases where the customer requests a declaration of conformity, the
result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%): 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper
limit given in the legistation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the
legislative limits determined are evaluated as ‘appropriate’.

Kisaltmalar / Abbreviations :

D(E) : Degerlendirme (Evaluation) - U(P): Uygun (Pass) - UD (NA:Uygun Degil (Not Available) - DY(NI) : Degerlendirme Yapilamadi (Not Interpreted)
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